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·临床论著·

导板辅助与徒手骶髂钉固定不稳定性骨盆骨折△

秦斌卫 1，2，吴超 1，2*，曾柏方 1，2，王翔宇 2，申丹伟 2，邓佳燕 2
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摘要：［目的］比较旋紧锁定式导向器辅助横向加长骶髂螺钉与徒手置钉治疗不稳定型骨盆骨折的临床疗效。［方法］回顾

性分析本院骨科中心 2020 年 7 月—2022 年 7 月收治的 44 例不稳定型骨盆骨折患者资料，根据医患沟通结果，25 例采用 3D 打

印旋紧锁定式导向器置钉（导板组），19 例采用传统徒手置钉（徒手组）。比较两组围手术期、随访及影像资料。［结果］导板

组手术时间 [(82.4±20.1) min vs (106.8±22.4) min, P<0.05] 和术中透视次数 [(7.2±2.0) 次 vs (24.9±2.3) 次, P<0.05] 均显著优于徒手

组，但前者切口总长度 [(16.8±2.5) cm vs (8.1±1.5) cm, P<0.05] 显著长于后者。两组术中出血量、下地行走时间、切口愈合、住院

时间的差异均无统计学意义（P>0.05）。两组患者随访时间平均（21.5±3.4）个月，两组完全负重活动时间差异无统计学意义

（P>0.05）。随术后时间推移，两组 VAS 评分显著减少（P<0.05），而 Majeed 评分和 Harris 评分显著增加（P<0.05）；相应时间

点，两组上述评分的差异均无统计学意义（P>0.05）。影像方面，与术前相比，两组患者术后骨折 Matta 评级显著改善（P<
0.05）。术前两组间 Matta 评级的差异无统计学意义（P>0.05），但导板组术后 Matta 评级显著优于徒手组 [优/良/可/差, (24/1/0/0)
vs (14/5/0/0), P<0.05]；导板组术后内固定物位置显著优于徒手组 [优/良/可/差, (23/2/0/0) vs (13/6/0/0), P<0.05]。至末次随访时，两

组患者均达到影像骨折愈合，无明显不良影像表现。［结论］与传统徒手置钉相比，3D 打印旋紧锁定式导向器辅助横向加长骶

髂螺钉固定骨盆不稳定型骨折置钉更准确，手术时间更短，透视时间更少，复位质量更好。
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Personalized guider-assisted transverse sacroiliac screw versus freehand counterpart for unstable pelvic fractures // QIN
Bin-wei1, 2, WU Chao1, 2, ZENG Bai-fang1, 2, WANG Xiang-yu2, SHEN Dan-wei2, DENG Jia-yan2. 1. Department of Spine Surgery, Affiliated
Hospital, Southwest Medical University, Luzhou 646000, China; 2. Department of Spinal and Trauma Surgery, The Fourth People's Hospital

of Zigong City, Zigong 643000, China
Abstract: [Objective] To compare the clinical efficacy of the 3D printed twistlock guider assisted transverse lengthening sacroiliac

screw versus traditional freehand technique in the treatment of unstable pelvic fractures. [Methods] A retrospective study was conducted
on 44 patients who received surgical treatment for unstable pelvic fractures in our hospital from July 2020 to July 2022. According to the
consequence of doctor-patient communication, 25 patients had the screw placed with 3D printed twistlock guider (the guider group), while
the other 19 patients were by the traditional freehand technique (the freehand group). The perioperative period, follow-up and imaging data
of the two groups were compared. [Results] The guider group proved significantly superior to the freehand group in terms of operation time
[(82.4±20.1) min vs (106.8±22.4) min, P<0.05] and intraoperative fluoroscopy [(7.2±2.0) times vs (24.9±2.3) times, P<0.05], despite that the
former had significantly greater total incision length than the latter [(16.8±2.5) cm vs (8.1±1.5) cm, P<0.05]. There were no significant differ⁃
ences in intraoperative blood loss, walking time, incision healing grade and hospital stay between the two groups (P>0.05). All patients in
both groups were followed up for (21.5±3.4) months on an average, and there was no a significant difference in the time to resume full
weight-bearing activities between the two groups (P>0.05). The VAS score significantly decreased (P<0.05), while Majeed score and Harris
score significantly increased in both groups over time postoperatively (P<0.05), whereas which were not statistically significant between the
two groups at any time points accordingly (P>0.05). Regarding imaging, the postoperative Matta's scales were significantly improved in both
groups compared with those before surgery (P<0.05). Although there was no a significant difference in Matta's grade between the two groups
before surgery (P>0.05), the guider group was significantly superior to the freehand group in Matta's grade postoperatively [excellent/good/
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fair/poor, (24/1/0/0) vs (14/5/0/0), P<0.05]. In addition, the guider group was also significantly better than the freehand group in term of the
position of implant placed [excellent/good/fair/poor, (23/2/0/0) vs (13/6/0/0), P<0.05]. By the latest follow-up, fracture union on images was
achieved in all patients of both groups without significant adverse imaging findings. [Conclusion] Compared with traditional freehand place⁃
ment, the 3D printed twistlock guider assisted transverse lengthening sacroiliac screw for pelvic unstable fracture is more accurate, with
shorter operation time, less fluoroscopy time, and better reduction quality.

Key words: unstable pelvic fracture, transverse lengthening sacroiliac screw, 3D printing technology, personalized guider

不稳定性骨盆骨折主要由高能损伤所致，而骨盆

后环骨折是临床常见的一种不稳定型骨折，若治疗不

及时，其致死率高达 50%［1］。而内固定复位是后环

不稳定的主要治疗方法［2］，临床上常采用经前侧入路

和后侧入路的术式进行复位固定［3］。但存在软组织广

泛剥离范围、创伤大，术中出血量多，易损伤神经，

术后感染风险高等风险［4~6］。

骶髂螺钉具有力学性能更稳定 、手术操作创伤

小、术后感染率低、并发症少及预后好等优点［7~9］，

然而骶髂关节螺钉仍存在部分问题。在传统透视下置

钉，无法准确判断其位置及深度，易造成血管及神经

损伤［10］。

横向加长骶髂螺钉是通过穿越双侧骶髂关节和骶

体获得相对于单侧骶髂螺钉更好地固定效果，并且该

技术可以解决双侧骶髂关节骨折脱位的问题［11］。但

加长螺钉徒手置钉操作难度更高，易穿破骨皮质，从

而造成周围神经血管损伤。随着 3D 打印以及导航技

术的发展，使置入加长螺钉更加精确高效成为可

能［12］。机器人和计算机导航虽然精准性更高，但其

收费贵，学习周期长，不利于基层医院开展。3D 打

印技术虽成本稍低，但一体式导板辅助存在术中剥离

软组织过多，增加感染风险。本文回顾性分析本院骨

科中心 2020 年 7 月—2022 年 7 月收治的 44 例采用

旋紧锁定式导向器与传统透视置钉治疗不稳定型骨盆

骨折患者资料，旨在研究旋紧锁定式导向器辅助横向

加长骶髂螺钉置入治疗骨盆不稳定型骨折的可行性。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准：（1） 新鲜可闭合复位的骨盆骨折；

（2） Tile B、C 型不稳定型骨折；（3）术后随访资料

完整，且随访时间至少 12 个月。

排除标准：（1）开放性骨盆骨折；（2）伴有严重

基础性疾病患者；（3）影像资料缺失；（4）伴严重骨

质疏松患者。

1.2 一般资料

回顾性分析本院骨科中心 2020 年 7 月—2022 年

7 月收治的不稳定型骨盆骨折患者资料，共 44 例符

合上述标准，纳入本研究。根据医患沟通结果，25
例采用 3D 打印旋紧锁定式导向器下置钉 （导板

组）；19 例应用传统透视引导下徒手置钉 （徒手

组）。两组一般资料见表 1。两组患者年龄、性别、

BMI、受伤至手术时间、骨折分型等一般资料比较差

异无统计学意义（P>0.05）。患者术前均了解试验设

计情况并签署知情同意书，本研究获得自贡市第四人

民医院伦理委员会批准（2019 年 012 号）。

1.3 手术方法

入院后心电监测，排除重要脏器损伤，保证患者

情况稳定。当髂骨骨折或有骶髂关节脱位时，则进行

股骨髁上牵引，牵引重量为体重的 1/10（6~8 kg），

直至手术。

导板组：术前将患者 DICOM 格式的骨盆 CT 数

据导入 Mimics 21.0 软件中，完成骨盆三维模型重建

（图 1a），模拟复位。旋转到标准侧位时在模型矢状

面上，确定 S1、S2 横向的骶髂螺钉进钉点（图 1b），

使用软件中的参数化圆柱体模拟真实螺钉，在垂直于

标准矢状位下，使其置入通道几何中心。分别在矢状

面、横断面和冠状面 3 个平面上进行调整。最后确定

钉道平面，测量其有效钉道直径，并测量钉道长度。

在 3-Matic 软件上进行导向器设计，首先逆向延长模

拟的骶髂螺钉，根据螺钉通道方向设计螺钉导管部

分，导管一侧设计为螺纹结构，使导管与导向器基板

呈旋紧锁定式结构。使导向器基板能与髂骨皮质表面

严密贴合（图 1c, 1d）。3D 打印机制备导向器、皮肤

定位网格的实物。患者全麻后俯卧位，透视骨盆前后

表 1 两组患者治疗期资料与比较

指标

年龄 (岁, x̄ ±s)
性别 (例, 男/女)
BMI (kg/m2, x̄ ±s)
损伤至手术时间 (d, x̄ ±s)
Tile 分型 (例, B/C)

导板组

（n=25）
54.3±9.9

14/11
23.4±2.8
7.0±2.9
15/10

徒手组

（n=19）
50.9±9.6

10/9
22.8±2.7
7.9±3.0

12/7

P 值

0.083
0.824
0.475
0.262
0.831
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位、侧位、入口位和出口位，以评估骨折复位情况。

安置定位网格，定位皮肤进钉点。沿髂嵴髂后上棘作

6 cm 弧形切口，暴露部分髂后上棘和髂骨外板，剥

离外髂骨上的软组织，将导向器基部安置于髂后上棘

和髂骨外板上，对应导管皮肤定位处作 4 cm 斜行切

口，分离周围软组织，将 2 根组合式导管套筒旋紧至

导向器基板处。经导向器导向孔钻入 2 枚直径 2.5
mm 的导针 （图 1e）。透视下观察骨盆前后位和侧

位、入口位和出口位，确认导针位置及其长度适当。

取出导管，用空心钻沿导针方向扩孔，沿导针拧入直

径 7.3 mm 螺钉（图 1f），取出导针和导向器。透视确

认横向加长螺钉位置良好，缝合伤口。骨盆前环则参

考刘志勤的 Infix 技术进行固定［13］。

徒手组：参考孔建中［14］徒手置钉技术操作方

法，麻醉体位牵引同上，透视下置入导针，调整方向

和深度，直至在标准侧位下见导针置入骶骨椎体内。

沿导针扩孔，拧入骶髂长螺钉。冲洗缝合伤口后再手

术处理前环。

术后 6 h 使用抗生素一次预防感染。引流管每日

总引流量少于 50 ml 后拔管。

1.4 评价指标

记录围手术期资料，包括手术时间、切口总长

度、术中失血量、术中透视次数、下地行走时间、切

口愈合、住院时间。采用 Majeed 功能评分［15］、疼痛

VAS 评分、Harris 评分评价临床效果，记录是否有并

发症发生。行影像学检查，按 Matta 标准评价骨折复

位［16］，评估内固定位置，观察影像学骨折愈合情况。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 24.0 软件进行统计学分析。计量数据

以 x̄ ±s表示，资料呈正态分布时，两组间比较采用独

立样本 t检验；组内时间点比较采用单因素方差分

析；资料呈非正态分布时，采用秩和检验。计数资料

采用 x2检验或Fisher精确检验。等级资料两组比较采

用Mann-whitney U检验，组内比较采用多个相关资料

的Friedman检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 围手术期资料

两组患者均未发生血管损伤、肺栓塞等严重并发

症。徒手组术后出现 1 例 L5神经根症状，3 个月去除

螺钉后症状消失，两组术后均未出现感染。导板组和

徒手组各置入螺钉 50 枚和 38 枚，其中导板组 S1 螺

钉长度为（151.6±7.7）mm，S2 螺钉长度为（133.4±
6.6） mm；徒手组 S1 螺钉长度为 （153.4±9.4） mm，

S2螺钉长度为（133.7±7.5）mm；两组螺钉长度的差

异无统计学意义（P>0.05）。两组围手术期资料见表

2。导板组手术时间、术中透视次数均显著优于徒手

组（P<0.05），而徒手组切口总长度显著优于导板组

（P<0.05）；两组术中出血量、下地行走时间、切口愈

合、住院时间的差异均无统计学意义（P>0.05）。

2.2 随访结果

所有患者均获随访 18~24 个月，平均 （21.5±
3.4）个月。两组随访结果见表 3。两组恢复完全负重

活动时间差异无统计学意义（P>0.05）。随术后时间

推移，两组 VAS 评分显著减少（P<0.05），而 Majeed
评分和 Harris 评分显著增加 （P<0.05）。相应时间

点，两组间 VAS 评分、Majeed 评分和 Harris 评分的

差异均无统计学意义（P>0.05）。

表 2 两组患者围手术期资料与比较

指标

手术时间 (min, x̄ ±s)
切口总长度 (cm, x̄ ±s)
术中失血量 (ml, x̄ ±s)
术中透视 (次, x̄ ±s)
下地行走时间 (d, x̄ ±s)
切口愈合 (例, 甲/乙/丙)
住院时间 (d, x̄ ±s)

导板组

（n=25）
82.4±20.1
16.8±2.5

133.2±41.2
7.2±2.0

67.6±8.1
20/4/0

19.1±3.3

徒手组

（n=19）
106.8±22.4

8.1±1.5
137.9±26.2

24.9±2.3
66.7±12.0

17/2/0
19.3±2.5

P 值

<0.001

<0.001

0.188
<0.001

0.905
0.564
0.830

表 3 两组患者随访结果（ x̄ ±s）与比较

指标

完全负重活动时间 (d)
VAS 评分 (分)

术后 1 个月

术后 6 个月

术后 12 个月

P 值

Majeed 评分 (分)
术后 1 个月

术后 6 个月

术后 12 个月

P 值

Harris 评分 (分)
术后 3 个月

术后 6 个月

术后 12 个月

P 值

导板组

（n=25）
93.9±9.0

6.2±1.0
1.6±0.8
0.9±0.7
<0.001

26.3±4.1
57.7±5.4
74.9±2.9
<0.001

60.7±6.3
80.8±6.2
86.5±4.0
<0.001

徒手组

（n=19）
99.6±10.2

6.1±0.8
1.5±0.6
1.2±0.8
<0.001

27.1±5.3
56.4±4.5
75.6±3.3
<0.001

60.1±6.5
81.8±6.4
87.1±4.1
<0.001

P 值

0.581

0.720
0.645
0.299

0.568
0.381
0.450

0.721
0.489
0.213
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3 讨 论

有研究表明，传统的骶髂螺钉并不能普遍获得足

够的稳定性［17，18］。赵勇等［19］认为加长螺钉优势有：

（1）增加后环-螺钉复合体的稳定性；（2）其安全性

高于普通螺钉，螺钉折断及松动风险远低于普通螺

钉。Von Strempel 等［20］研究发现，透过双侧髂骨皮

质的加长螺钉比仅存在于骶骨体、骶骨翼的普通螺钉

具有更强大的锚力，更稳定的力学性能。在本研究

中，旋紧导板组 S1 螺钉长度与赵勇在加长骶髂螺钉

固定参数的放射解剖学研究中，该文献提到的加长骶

髂螺钉最安全放置区的参考长度范围相符合［21］。本

研究中，在测量纳入标准的 67 个骨盆中，其中 S1/2

均>9 mm 的 44 例，占总测量数的 2/3，谭山［22］在文

献提及约 30.3%的人群因为解剖变异，这与本研究的

入组率相似，当存在骶骨变异时，其包括在 X 线片

出口位上骶骨上部共线部分，以及在入口位上可见髂

嵴处乳头体、非圆形的骶前孔、残存的上骶盘、凹舌

表 4 两组患者影像评估结果与比较

指标

Matta 评级 (例, 优/良/可/差)
术前

术后即刻

末次随访

P 值

内固定位置 (例, 优/良/可/差)
术后即刻

末次随访

P 值

导板组

（n=25）

11/9/4/1
24/1/0/0
24/1/0/0
<0.001

23/2/0/0
23/2/0/0

ns

徒手组

（n=19）

9/6/3/1
14/5/0/0
14/5/0/0
0.028

13/6/0/0
13/6/0/0

ns

P 值

0.988
0.033

0.033

0.045

0.045

2.3 影像评估

两组影像评估结果见表 4，与术前相比，术后两

组骨折 Matta 评级均显著改善（P<0.05）。术前两组

间 Matta 评级的差异无统计学意义（P>0.05），术后

即刻及末次随访时，导板组 Matta 评级显著优于徒手

组（P<0.05）。术后导板组内固定位置评级显著优于

徒手组（P<0.05）。至末次随访时，两组患者均达到

影像骨折愈合，导板组术后典型病例影像见图 1g, 1h。

图 1 患者，男，54 岁，Tile B 型骨盆骨折。1a: 术前三维重建示骶髂关节骨折；1b: 根据三维模型重建在矢状位上选择合适

的通道；1c: 根据通道在计算机上设计出导向器基板和导管；1d: 导向器基板、导管设计图；1e: 术中导管已拧入导向器基板

中，并沿导管方向置入导针；1f: 取出导管，沿导针方向拧入加长螺钉；1g: S1螺钉术后即刻 CT；1h: 末次随访 X 线片示骨折

愈合。

1e 1f 1g 1h

1a 1b 1c 1d
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状的骶骨关节面，以及翼骨皮质凹陷处，加长螺钉并

不能置入 S1，而对于该类患者，则在旋紧锁定式导板

辅助下行骶髂关节斜向螺钉。

Gorczyca 等［23］报道垂直剪力是穿过骨盆后环的

主要力矢量，因此，较长的骶髂螺钉可以更好地分配

载荷，抵抗移位，同时降低螺钉尖端的应力［11］。其

次，传统的骶髂关节螺钉通过将损伤侧的 2 个或 3 个

皮质与损伤中间的 0 个或 1 个皮质结合来起到部分固

定的作用，这提供了不平衡的固定并可能导致复位的

丢失。相反，加长的骶髂螺钉贯穿双侧骶骨、髂骨皮

质，可以改善固定效果，并通过提供关节间隙使复位

损失最小化［24］。

3D 打印手术导板技术已成为准确置入骨盆通道

螺钉的有效方法，减少了手术创伤，在本研究中，两

组出血量差异无统计学意义（P>0.05），其原因可能

是徒手置钉对软组织损伤小、术中创伤小、出血量

少，说明旋紧锁定式导板虽然存在 2 个创口及软组织

剥离，但是术中并没有过多的创伤；导板组术中透视

次数、手术时间显著优于徒手组（P<0.05），其原因

是锁定式导板通过组合方式、导向作用及术前精准模

拟，提高了置钉精确性、安全性；导板组在术后即刻

Matta 评分、内固定位置均显著优于徒手组 （P<
0.05），说明导板组置钉精确性高于徒手组；而且旋

紧锁定式导板螺钉还提高了患者满意度，已有学者报

道：骶髂螺钉在治疗骶髂关节复合体损伤中功能恢复

好［25］。

旋紧锁定式导板使用时注意事项，术前注意：

（1）术前在进行计算机设计时，在分割出所需骶骨和

髂骨后，在保证骶髂骨正常空隙存在下，尽可能对骨

质进行填涂，保证 3D 模型透视下画面整洁，便于置

钉；（2）钉道设计时，在 3D 模型设计完钉道后，需

在冠状面、矢状面、横切面观察是否穿破骨皮质；

（3）术前导板设计时，底座需宽窄适度，太宽需剥离

过多的软组织，太窄则会附着不稳定，应恰好覆盖髂

后上棘。术中需注意：（1）摆放体位时需注意患者与

地面平行，在对皮肤定位时，定位网需紧贴皮肤；

（2）切口长度不宜过大，切口大小比导板基座长约

1~2 cm；（3） 3D 打印的模板需要依靠髂骨的解剖标

志，因此需彻底剥离髂嵴上附着的软组织；（4）在标

准俯卧位下，导针通过导管进针时需保证与水平面平

行，骶骨通道狭小，保证导管导针平行地面，可防止

加长螺钉进钉后突破皮质。

综上所述，对于不稳定型骨盆骨折，相对于传统

透视下辅助置钉，应用旋紧锁定式导板辅助横向加长

骶髂螺钉置入更准确，手术时间更短，透视时间更

少，复位质量和术后功能与传统透视相同。
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